
M4 TORNADO
Fluorescencia de raios X de superficies

VERIFICACION DE CUANTIFICACIÓN

UNIDADE DE ARQUEOMETRÍA

%AtN V Cr Mn Fe Ni Cu Mo

STEEL 0,11 16,7 0,95 69,8 10,3 0,22 1,96

range 0,05 1,60 0,20 1,30 0,80 0,07 0,30

max 0,16 18,3 1,15 71,1 11,1 0,29 2,26

min 0,06 15,1 0,75 68,5 9,47 0,15 1,66
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Comparación de las concentraciones referenciadas de V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu y Mo determinadas 
en la Check sample SN 0207 Steel de Bruker (primer par de datos) con las medidas bajo 
diferentes condiciones con M4TORNADO (D1: detector 1; D2: detector 2; 600uA: intensidad del 
tubo; resto de condiciones: uso de diferentes ltros).
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